	项目名称
	结核杆菌培养及鉴定仪

	使用科室
	实验检验（2F）

	一
	基本要求

	1.1
	用途：可对病人的痰、肺泡灌洗液、胸腹水、组织、胃液、脑脊液及其他非血液标本中结核分枝杆菌检测培养及鉴定

	1.2
	数量：1台

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	适用痰、肺泡灌洗液、胸腹水、组织、胃液、脑脊液及其他非血液标本

	2.2
	采用荧光检测原理，检测培养管中氧气变化

	2.3
	可放置≥960个培养管

	2.4
	平均阳性检出时间≤15天

	2.5
	平均阴性检出时间≤45天

	2.6
	药敏平均检测时间≤20天

	2.7
	仪器≤60分钟检测一次，对阴阳性结果自动检测

	2.8
	具有自动校准功能

	2.9
	每个培养孔设有独立指示器来指示培养瓶实时情况

	2.10
	药敏检测结果符合率≥95%、阳性检出率≥95%

	2.11
	仪器具备NMPA注册证

	2.12
	仪器同品牌结核分枝杆菌液体培养管具备NMPA注册证

	2.13
	仪器同品牌药敏试剂盒具备NMPA注册证

	2.14
	仪器同品牌配套营养添加剂及杂菌抑制剂具备NMPA注册证

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	主机1台

	3.2
	操作手册1本

	3.3
	快速操作指南1本

	3.4
	电源线1根

	3.5
	系统软件1份

	四
	售后服务（包括保修价格、质保期等）

	4.1
	原厂质保期不少于 三  年，质保期外只收取配件费
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