	[bookmark: _GoBack]项目名称
	水浴锅

	使用科室
	国家中心科研平台

	一
	基本要求

	1
	数量： 水浴锅Ⅰ18台、水浴锅Ⅱ 10台

	2
	用途：科学实验基础仪器

	二
	                              主要功能及参数

	
	需求一（水浴锅Ⅰ）：

	1
	温控范围：室温+5℃-100℃

	2
	控温精度：≤±0.5℃

	3
	有效容积：≥10.0L

	4
	优选3孔以上独立控温

	
	需求二（水浴锅Ⅱ）：

	5
	温控范围：室温+5℃-100℃

	6
	控温精度：≤±0.5℃

	7
	有效容积：≥20.0L

	三
	                              主要配置及附件

	1
	主机1台

	2
	电源线1根

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级

	4
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收



