	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	无菌导尿包
	不含导尿管
	1、 由塑料镊子、医用体外引流袋、一次性使用无菌注射器（供于气囊注水或气）、试管、医用纱布块、洞巾、包布、一次性使用医用橡胶检查手套、碘伏医用消毒棉球、润滑剂（二甲基硅油）、托盘等组成。供临床常规导尿时一次性使用。
2、 [bookmark: _GoBack]所有部件均符合相应国家标准。
3、 引流袋容量：≥1000ml。
4、 注射器：≥5ml，1支。
5、 医用纱布块：10cm±2cm*10cm±2cm*8P，2块。
6、 试管：≥4ml，1支。
7、 镊子长度不短于10cm，尖头1把，圆头一把。表面色泽均匀，无明显杂质，应能夹持100g物品30秒不脱落。
9、洞巾：90cm±10cm*50cm±10cm ，1块。
10、包布：90cm±10cm*50cm±10cm，1块。
11、洞巾、包布等应无杂质、不起毛，厚薄均匀，折叠规范。
12、医用检查手套：M码，2只。
13、医用碘伏棉球2包。白度不低于80度，无色斑、污点及异物，无味。
14、硅油棉球，2包。
15、托盘2只，中号1只，大号1只。
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