[bookmark: _Toc495317669]莫干山院区临床用利器盒采购内容及需求
[bookmark: _Toc152411294][bookmark: _Toc269752118][bookmark: _Toc373327690]一、项目概况
[bookmark: _Toc185935254][bookmark: _Toc151438330][bookmark: _Toc149969107][bookmark: _Toc152411298][bookmark: _Toc269752119]本次采购项目为浙江大学医学院附属儿童医院医疗废物利器盒采购，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。可收集注射器、输液器、一次性使用物品的针头等利器物品 
二、采购内容及数量
	[bookmark: _Toc373327691]序号
	名称
	规格
	参数要求
	1年预估用量（只）
	2年预估用量（只）

	1
	利器盒Ⅰ
	1L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径11cm*高12cm
	4000
	8000

	2
	利器盒Ⅱ
	3L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径15cm*高18cm
	27000
	54000

	3
	利器盒Ⅲ
	5L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径18cm*高20cm
	25000
	50000

	4
	利器盒Ⅳ
	8L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径21cm*高24cm
	[bookmark: _GoBack]10000
	20000


[bookmark: _Toc185935257][bookmark: _Toc152411296][bookmark: _Toc136355507]三、技术要求
1、利器盒外观要求
（一）利器盒需印有医疗废物警示标志，图片供参考 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1532439343(1).png]
（二）外盒印有使用注意事项及生产企业的条形码，便于采购人追踪到生产企业信息。
（三）利器盒整体颜色为淡黄色，颜色符合GB/T 3181中Y06的要求。
（四）利器盒侧面明显处应统一印刷下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。
（五）警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀：图案、文字清晰、完整：套印准确，套印误差应不大于1mm。
	标志颜色（黑色）
	规格要求

	损伤性废物标志
	高度最小2.5cm

	中文文字
	高度最小0.5cm

	英文文字
	高度最小0.3cm

	警示标志
	最小6.0cm×6.0cm


2、利器盒材质要求：利器盒需使用新聚丙烯材料，不含PVC，无毒，耐刺穿，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开。
3、利器盒质量要求：满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 
四、商务要求
1、供货商应确保产品质量合格，并符合国家相关要求及行业标准。
2、供货期2年，具体起止时间在签订合同时由采购人确定。
3、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。
4、供货地点：莫干山院区，湖州市德清县康乾街道儿院路66号
5、供货方式和交货期：
6、供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。
7、付款方式：费用按月支付。
五、样品清单
	序号
	名称
	规格
	参数要求
	数量（只）

	1
	利器盒Ⅰ
	1L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径11cm*高12cm
	1

	2
	利器盒Ⅱ
	3L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径15cm*高18cm
	1

	3
	利器盒Ⅲ
	5L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径18cm*高20cm
	1

	4
	利器盒Ⅳ
	8L
	材料：新聚丙烯料，不含PVC
尺寸：≥直径21cm*高24cm
	1


备注：按清单提供样品，调研结束后样品不退回。每个产品上标明供应商名称及产品规格。
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Injured medical waste





